Утверждено: 

                                                                                                           Приказом   Коммунальное Государственное предприятие 

«Денисовская  районная больница»

 Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области 

1. Приказ   № 68   от 05 апреля   2023г.
2. Документация от 05.04.2023г  

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу медицинских изделий
Заказчик: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовский район, село Денисовка, улица Маслозаводская 23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX Кбе 16, АО «Народный Банк Казахстана»

Организатор тендера: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовски район, село Денисовка, улица Маслозаводская  23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана» (интернет-ресурс http://denisovskaya crb.kz).

                                                         Общие положение

Тендер проводится  с целью выбора поставщика (ов)  Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава в количестве - 1 штуки, Монитор неотальный в количестве - 1 штуки
 (далее-Товары).
Сумма выделенная для данного  тендера составляет на общую сумму 10 224 943,00 (Десять миллионов двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок три ) тенге.
Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 130-27 настоящих Правил.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответстви объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

 1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

1. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

2. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

3. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

4. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

5. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

6. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

7. Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова Тендер по закупу медицинского оборудования" и "Не вскрывать до 11:00 часов 25 апреля  2023 года".
1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками
1. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

2. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

3. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

      Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

3.Оценка и сопоставление тендерных заявок
Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

     3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

      5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

      6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

      8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

      10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

      11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

      12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

      13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

      14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

      15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

      16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

      18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

      20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

      

4.Подведение итогов тендера
Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

     1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг;

      2) сумма закупа;

      3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

      4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

      5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

      6) основания отклонения тендерных заявок;

      7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

      8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования;

      9) основания, если победитель тендера не определен;

      10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

      11) информация о привлечении экспертной комиссии.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.
5.Заключение договора закупа
1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

8.Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
6.Гарантийное обеспечение исполнения договора
1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

2. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

      Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

3.Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

 4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

 5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1

к тендерной  документации
Перечень закупаемых товаров

	 № лота
	Наименование заказчика
	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Срок поставки товара
	Место поставки товара
	Размер авансового платежа, %
	Цена за единицу. тенге 
	Сумма, выделенная для закупа , тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	 Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава

	штука
	1
	DDP
	90 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	6 268 400,00
	6 268 400,00

	2
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	Монитор неотальный

	штука
	1
	DDP
	90 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	3 956 543,00
	3 956 543,00


КГП «Денисовская РБ» 
Главный врач                                                                                        Баймурзин М.И.
Члены комиссии:

      Варфоломеева Т.А                                                   заместитель главного врача.
      Нуралиев М.Б.                                                          врач реабилитолог.
      Саидходжаева З.Х.                                                   врач педиатр.

      Шемченко Д.К.                                                         главная медсестра.

      Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                              медтехник

	КГП «Денисовская РБ» УзаКо

Баймурзин М.И.  

	«05 » апреля   2023 г.



                                          №1 лот      Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава
Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава 

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава 
	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей.

Технические характеристики:

· Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата


· Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава


· Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.


· Подходит для правой и левой конечности
 

· Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей


· Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение и пиктограммы  для простоты работы с пультом
Наличие

· Не менее 3 уровней программирования пульта
 

· Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание -10-0-1200
· Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»:Сгибание/разгибание  
0-7-1150
· Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава


· Регулировка угла вращения стопы


· Плавная регулировка высоты стопы: 0-160 мм

· Плавный старт от нуля до заданной скорости


· Плавная остановка от заданной скорости до нуля


· Время плавного старта и остановки: 
Не менее 6 секунд

· Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации


· Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала


· Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте


· Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры


· 5. Функции, программируемые с ручного пульта:

Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

· Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

· Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 


· Непрерывная работа


· Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

· Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:
Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

· Скорость:
Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.

5%  равняется  58/минута,

100%  равняется 146/минута

· Программа разогрева 

(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)

· Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки)
 

· Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.


· Диапазон реверса на нагрузку для безопасности пациента: Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

· Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
 

· Общее время терапии, общая сумма сессий терапии


· Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы

· Специальное меню для сервисного обслуживания


· Защита паролем сервисного меню


· Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата


· Фиксация часов нароботки аппарата


· Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)

· Максимальная нагрузка на каретку: Не более 20 кг.

· Вес тренажера: 
Не более 11 кг

· Габариты аппарата: Не более 96 х 35 х 23-56 см

· Минимальная длина бедра: Не менее 31 см

· Максимальная длина бедра: Не более 49 см

· Минимальная длина голени: Не менее 25 см

· Максимальная длина голени: Не более 57 см

· Возможность изменения длины кабеля ручного пульта: Минимальное значение диапазона не менее 110 см, максимальное значение диапазона не более 220 см

· Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции


· Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
: Не более 40ВА

· Потребляемая мощность в состоянии покоя: 
Не более 5ВА

· Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления


· Возможность использования прибора при влажности не более 93% при отсутствии конденсата

· Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)


· Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет


· Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали. В состав аппарат входит опора для голеностопного сустава
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	5
	Ручной программный пульт управления
	Для управления работой аппарата
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	
	-
	
	

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Электропитание:
100-240В, 50-60Гц

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	90 календарных дней

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23 

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требование к сопутствующим услугам 
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом

содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.


                                                                                         Лот № 2 Монитор неотальный 

                                                                                                    Техническая спецификация 









	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	 Монитор  (неонатальный)

	2
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике 

(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике 
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Многофункциональный монитор пациента
(неонатальный)
	Многофункциональный монитор предназначен для наблюдения за взрослыми пациентами, детьми и новорожденными в критическом состоянии в операционных, реанимационных отделениях и кардиологических блоках интенсивной терапии. Монитор может объединяться в единую сеть с другими монитора, а так же подключаться к  центральной станции мониторинга. Его можно использовать для мониторинга ЭКГ (в том числе для измерения сегмента ST и анализа аритмии), НИАД, Resp (дыхания), ЧСС , температуры, SpO2, ЧП (частоты пульса), ИАД (инвазивного давления), анестетических газов, ICG (неинвазивного минутного объема сердца), CO2 (капнометрии), а также для расчета ренальной функции, гемодинамических расчетов, расчета оксигенации, расчета вентиляции, анализа сегмента ST и аритмии, и печати параметров взрослых, детей и новорожденных. Монитор оснащен сенсорным экраном. Интерфейс можно выбрать в меню: рускоязычный или англоязычный.  

В мониторе используется ЖК-экран с подсветкой, на котором могут одновременно отображаться физиологические параметры, временные диаграммы, сообщения о тревоге, время, статус подключения к сети, номер кровати, уровень заряда и другие сообщения. Монитор соответствует международным стандартам безопасности для медицинского электрического оборудования. Он оснащен защитой от дефибрилляции и электрохирургических инструментов с использованием непрямого заземления. Вместе с монитором поставляется отсоединяемый шнур питания с 3 штырями, который следует подключить к заземленной розетке.

Группы пациентов:

Монитор предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров). 

Дисплей управления:

Рабочая температура:
не менее 5-40°C

Влажность: не более  ≤93%

Источник питания: не менее 100-240V~, 50/60Hz±1Hz

Тип батарейки:  Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч)

Время перезарядки батареи: Максимум не менее 5,5 часов для зарядки;

Время работы: не менее 2 часа непрерывной работы

Дисплей: не менее 15-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран

Разрешение: не менее 1024*768

IP класс: IPX1

Волны:
 не более 8 волн.

Интерфейс пользователя:

Меню интерфейса – русскоязычное.

Тип управления – сенсорный.

Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток.

Возможность подключения мышки через USB-порт для ввода информации.

Кабельный интерфейс параметров

Входная розетка переменного тока

USB порт

RJ45 порт

Опция:
Многофункциональный интерфейс

Выход VGA

Тренды и тревоги:

Минимальное разрешение – не менее 5 сек.

Наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие им графики в момент тревоги, групп не менее 128.
Результаты измерения НИАД,  не менее 1000 групп.
Наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва сохраненных кривых.

Трехуровневая аудиовизуальная тревога.

Наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора, визуализация тревоги не менее на 360º.
Разделение на технические и физиологические тревоги.

Один индикатор тревоги

Индикатор мощности

Индикатор батареи

Звуковой сигнал QRS и звуковой сигнал

Звук рабочей клавиши

Хранилище данных:
Обзор тревожных событий: не менее 200 групп

Обзор волн: не менее 6 часлв (8 волн)

Обзор НИАД:
не менее 2000 групп

График тренда: не менее 160 часов

Таблица тренда:  не менее  160 часов

Хранение при отключении питания:
Да

Тревога: Настраиваемые пользователем верхние и нижние 3-уровневые пределы;

Приоритет звуковой и визуальной сигнализации

Физические характеристики:

Размер:  не менее 344mm*291mm*165mm

Вес: не менее 3.9kg

Сеть:

Подключен к центральной системе мониторинга проводным/беспроводным способом.

Возможность подключения к центральной станции наблюдения (ЦСН) по проводной и беспроводной сети.
Возможность подключения к внутрибольничной сети.

Аккумулятор:.
Тип аккумулятора – Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Время работы полностью заряженного аккумулятора – не менее 2 часа непрерывной работы 

Время перезарядки батареи: Максимум 5,5 часов для зарядки;

Емкость батареи: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч)

Время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда - нижняя граница не менее 5 минут, 
верхняя граница не менее 15 минут.

Регистратор:

Тип:
Встроенный; Тепловой массив

Канал: 
3-канальные сигналы

Скорость
25mm/s,50mm/s

Ширина записи:
50mm

Рекордное время в реальном времени:


8s, 16s, 32s or continual

Запись по тревоге:
Да
ЭКГ:

Тип отведени:
Анализ ЭКГ с 5 отведениями CardioTecTM, 12 отведений и 3 отведения по выбору

Отведение: не менее  12-отведение I; II; III; АВР; АВЛ; аВФ; В1-В6.

5-отведение: я; II; III; АВР; аВЛ;аВФ; В

3-отведение: я; II; III

Волны: 5-отводный:  2-канальный

Выбор усиления:  3-отв.: 1-кан.

Скорость развертки:
X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, автоматическая ошибка <±5%

Обнаружение отсоединения электрода и дыхания, активный контроль шума:

CMRR:
 AC waveform: 

Current : <0.1µA; Frequency 64kHz, ±10% ≥105 dB

Анализ ЭКГ в 12 отведениях:
 Да

ЧСС:

Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 300 уд/мин.

Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не менее 10 – верхняя граница не более 350 уд/мин.

Точность: ±1 уд/мин.

Разрешение: 1 уд/мин.

ST сегмент:

Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница –не менее 2 мВ, верхняя граница не более 2 мВ.

Точность: не более  -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ.

Разрешение: не более 0,01 мВ.

Дыхание:

Метод: Метод импеданса RA-LL

Диапазон измерения: Взр: 0-120об/мин

Точность: Дети: 0-150 об/мин 7~150 об/мин: ±2 об/мин или 2%, в зависимости от того, что больше 0-6 об/мин: не указано

Разрешение: ±1 об/мин

RESP Апноэ: 10с-60с (Adu); 10s-40s (ped/neo)

Тревога: Звуковая и визуальная сигнализация; тревожные события с возможностью просмотра

Скорость развертки: 6.25,12.5,25мм/с

Выбор ограничений: X0.25, X0.5, X1, X2, X4

Неинвазивное артериальное давление:

Метод:
Автоматическое колебание

Режим работы
: ручной/автоматический/постоянный 

(5 минут, не применимо к новорожденным)

Время измерения: регулируемое (1-480 мин) 

Максимальное время измерения


Взр/детс: 120s; неон: 85s
Единица измерения:


mmHg / kpa по выбору

Типы измерений: Систолическое,диастолическое, среднее

Диапазон систолического давления:


Взр: 40-270mmHg

Пед: 40-200mmHg

Нео: 40-135mmHg

Диапазон диастолического давления:


Взр: 10-215mmHg

Пед: 10-150mmHg

Нео: 10-100mmHg

Диапазон среднего давления:


Взр: 20-235mmHg

Пед: 20-165mmHg

Нео: 20-110mmHg

Диапазон и точность статического давления:


0~300mmHg(0kPa~40.0kPa) 

±3mmHg(±0.4kPa)

Защита от избыточного давления:


Взр: 297mmHg

Пед: 240mmHg

Нео: 147mmHg 

Точность: ±3mmHg

Диапазон начального давления (мм рт.ст.):


Взр: 80~240；Пед: 80~200；Нео:60~120

PR из НИАД: Систолическое, диастолическое, среднее

Диапозон измерений и сигналов тревоги: 40-240bpm

Разрешение: 1bpm
Точность: ±3bpm or ±3%, в зависимости от того, что больше

SpO2:

Диапазон измерений и сигналов тревоги:  0~100%

Разрешение:  не более 1%

Точность:  ±2% (70~100%, Adu/Ped, неподвижный)

±3% (70-100%, Neo, неподвижный)

неопределен (1-69%)

Усреднение данных и другое время обработки сигнала: 2s

Частота обновления данных:
8s

PR Диапазон измерений: 20--254bpm

Разрешение:
1bpm

Точность:
±2bpm

Диапазон тревоги:　
20~254bpm

PI Значение:
0.05%~20%

Разрешение: 0.01% (в пределах 0.05%~9.99% диапозон) or 0.1% (диапозон 10.0%~20.0% в пределах)
Температура:

Диапазон:   0-50°C

Датчик ТЕМП:  Кожный/ректальный датчик TEMP

Разрешение:  0.1°C
Точность:   ±0.1°C (без учета ошибки датчика)

Канал:
T1, T2, TD (Разница температур).
	1 шт.

	
	
	2
	Кабель питания.
	Электрический кабель питания монитора пациента. 
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Литиевая аккумуляторная батарея.
	Тип: Заряжаемый литий-ионный 

Напряжение: 11,1 В постоянного тока 

Емкость: 2200 мАч (4400 мАч)  

Время работы: 2 часа (2200 мАч)    4 часа (4400 мАч) 

Время перезарядки: 5,5 часа максимум (2200 мАч)    

12 часов максимум (4400 мАч)
	1 шт.

	
	
	2
	Модуль двойного ИАД
	Модуль двойного ИАД с комплектом аксессуаров (модуль*1+ интерфейсный кабель*2 + одноразовый датчик*2)

Каналы 2 канала

Метод измерения с помощью датчика давления

Измеряемое давление    ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2

Диапазон измерений    -50 - 300 мм рт.ст.

Пределы тревог    -50 - 300 мм рт.ст.

Разрешение  1 мм рт.ст.

Точность   ±2% or ±1 мм рт.ст.

Частота пульса  20 - 350 уд/мин

Разрешение: 1 уд/мин

Точность: ±1 уд/мин или ±1%

Точность определения частоты пульса : ±1% или 1 уд/мин
	1 шт.

	
	
	3
	EtCO2  (Автоматическая капнографическая система)


	Единица: мм рт. ст., кПа

Диапазон измерений:  0мм рт.ст.~150мм рт.ст.

Разрешение 1 мм рт.ст. или 0,1 кПа или 0,1%

Точность 0 мм рт. ст. ~ 40 мм рт. ст. должна быть ± 2 мм рт. ст.;

41 мм рт. ст. ~ 70 мм рт. ст. должно быть ± 5% × показание;

71 мм рт. ст. ~ 100 мм рт. ст. должно быть ± 8% × показание;

101 мм рт. ст. ~ 150 мм рт. ст. должно быть ± 10% × показание

Кислородная компенсация:  0～100 мм рт.ст.

Равновесный газ гелий, комнатный воздух, закись азота
	1 шт.

	
	
	4
	Мобильная тележка
	Тележка для электрокардиографа с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами предназначенная для перевозки электрокардиографа в отделениях реанимации. 

Технические параметры:

Грузоподъемность не менее 6,5 кг.

Размеры не менее 720 мм * 280 мм * 720 мм 

Вес 6,6 кг

Компонент Алюминиевый сплав. 

Монтажная пластина 

Верхняя корзина: 

Размеры не менее: 300 мм*190 мм*164 мм. 

Вес 0,95 кг 

Количество решеток 28 

Диаметр решеток 2,2 мм 

Шероховатость поверхности 9,6 

Цвет серебристый

Нижняя корзина:

Размеры не менее: 275,2мм*137,5мм*147,7мм 

Вес 0,8 кг 

Количество решеток не менее 44 

Диаметр решеток 3

Шероховатость поверхности 9,6

Цвет белый
	1 шт.

	
	
	5


	Принтер
	Термо, встроенный

2-х канальный, ширина бумаги 50мм

Печать:   в ручном режиме по тревоге по времени и др. варианты

Скорость печати: 25; 50 мм/сек
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Кабель ЭКГ на 3 отведений
	Кабель ЭКГ не менее на 3 отведений.
	1 шт.

	
	
	2
	Взрослые/детские / неонатальный одноразовые электроды ЭКГ 
	Одноразовые электроды для снятия ЭКГ.

Диаметр: не более 50 мм.
Вес:не более 1.5 грамм.

Металлическая сердцевина с клейкой основой.

В комплекте не менее 10 шт.
	10 комп.

	
	
	3
	Многоразовый датчик для неонатальный SpO2
	Многоразовый датчик для измерения SpO2 для неонатальный
	1 шт.

	
	
	  4
	Кабель SpO2
	Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2.
	1 шт.

	
	
	5
	Трубка НИАД
	Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых.
	1 шт.

	
	
	6
	Кабель ИАД
	Кабель для соединения монитора пациента и датчика ИАД
	2 шт.

	
	
	7
	Манжета для неонатальный с коннектором
	Многоразовая манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 6-11 см.
	3 шт.

	
	
	8
	Манжета для неонатальный одноразовые  с коннектором
	Одноразовые манжета для измерения НИАД у неонатальный пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 4-8, 6-11, 7-13 см.
	15 шт.

	
	
	10
	Многоразовый универсальный накожный датчик
	Многоразовый универсальный накожный датчик для измерения периферической температуры.
	1 шт

	
	
	11
	Бумага для термопринтера
	Бумага для термопринтера
	10 шт. (2уп)

	
	
	12
	Кабель заземления 
	Кабель заземления 1,5м.
	1шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Источник питания: 

От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP: согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	90  календарных дней

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул маслозаводская 23.

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	
	Требование к сопутствующим услугам 
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом

содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными  сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.


Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.
  КГП «Денисовская РБ» 
  Главный врач                                                                                                                                                         Баймурзин М.И.

