Утверждено: 

                                                                                                           Приказом   Коммунальное Государственное предприятие 

«Денисовская  районная больница»

 Управления здравоохранения акимата 

Костанайской области 

1. Приказ   № 113  от 14 Августа   2023г.
2. Документация от 14.08.2023г  

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу медицинских изделий
Заказчик: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовский район, село Денисовка, улица Маслозаводская 23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX Кбе 16, АО «Народный Банк Казахстана»

Организатор тендера: КГП «Денисовская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области  110500, РК, Костанайская область,  Денисовски район, село Денисовка, улица Маслозаводская  23, БИН 991240001765, ИИК KZ656010221000009199,  БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана» (интернет-ресурс http://denisovskaya crb.kz).

                                                        Общие положение

Тендер проводится  с целью выбора поставщика (ов)
Стерилизатор плазменный низкотемпературный – 1шт

 Запаечная машина -1 шт

Дефибрилятор  – 1 шт

Микроскоп лабораторный  – 2 шт.

Камера для хранения стерильного инструмента -8 шт .
Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс – 1 шт.

 (далее-Товары).
Сумма выделенная для данного  тендера составляет на общую сумму 41 543 821,00 (Сорок один миллион пятьсот сорок три тысячи восемьсот двадцать одна) тенге.
Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 130-27 настоящих Правил.

Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответстви объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть тендерной заявки содержит:

 1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если:

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

1. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока ее приема.

2. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

3. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

4. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

5. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

6. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

7. Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова Тендер по закупу медицинского оборудования" и "Не вскрывать до 11:00 часов 04 Сентября   2023 года".
1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками
1. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов.

2. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

3. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

      Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

3.Оценка и сопоставление тендерных заявок
Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

     3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

      5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

      6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

      8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

      10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

      11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

      12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

      13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

      14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

      15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

      16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

      18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

      20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

      

4.Подведение итогов тендера
Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

     1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг;

      2) сумма закупа;

      3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

      4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

      5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

      6) основания отклонения тендерных заявок;

      7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

      8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования;

      9) основания, если победитель тендера не определен;

      10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

      11) информация о привлечении экспертной комиссии.

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных средств и (или) медицинских изделий победителя.
5.Заключение договора закупа

1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора.

4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

5. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

6. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием.

7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) медицинские изделия и, соответственно, цены договора;

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг.

8.Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
6.Гарантийное обеспечение исполнения договора
1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

2. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;

      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

      Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

3.Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

 4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

 5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров

	 № лота
	Наименование заказчика
	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Срок поставки товара
	Место поставки товара
	Размер авансового платежа, %
	Цена за единицу. тенге 
	Сумма, выделенная для закупа , тенге



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	 Стерилизатор плазменный низкотемпературный

	штука
	1
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	19 500 000,00
	19 500 000,00

	2
	КГП«Денисовская районная  больница» УЗАКО
	Запаечная машина
	штука
	1
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	1 276 545,00
	1 276 545,00

	3
	КГП«Денисовская районная  больница» УЗАКО
	Дефибрилятор
	штука
	1
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	1 208 700,00
	1 208 700,00

	4
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	Микроскоп лабораторный 
	штука
	2
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	1 003 000,00
	2 006 000,00

	5
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	 Камера для хранения стерильного инструмента 

	штука
	8
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	306 572,00
	2 452 576,00

	6
	КГП «Денисовская районная  больница» УЗАКО
	Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс 


	штука
	1
	DDP
	60 календарных дней с момента подписания договора 
	РК, Костанайская область, Денисовский  район, село Денисовк, улица Маслозаводская  23
	0
	5 800 000,00
	5 800 000,00


КГП «Денисовская РБ» 
 Главный врач                                                                                         Баймурзин М.И.

Члены комиссии:

      Стовбур И.Г.                                                             заведующий отделения
      Жарасбаев  Н.А.                                                       врач анестазиолог.
      Кульмухамбетова З.С.                                            лаборант.

      Масакова Ш.С.                                                         стоматолог.

      Амирова С.М.                                                           бухгалтер материального стола.

      Саевич С.И.                                                              медтехник

                                                                                                                                Техническая спецификация

                                                                                                    ЛОТ № 1   Стерилизатор плазменный низкотемпературный
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стерилизатор плазменный низкотемпературный



	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Стерилизатор 
	Назначение:  

Стерилизатор является аппаратом для стерилизации всех медицинских изделий, инструментов, в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации. По окончании процесса стерилизации производится распечатка его параметров, поэтому можно легко проверить результаты процесса. При работе параметры отображаются на сенсорной панели и их также можно легко проверить. 

Область применения: лечебно-профилактические учреждения.

Стерилизуемые материалы: 

-Металлические материалы (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы титана и т.д.).

-Пластиковые изделия (полиэтилен, поликарбонат, ПВХ, ПП, Витон и т.д.).

-Стеклянные материалы.

-Резиновые материалы (латекс, силикон, неопрен).

-Керамические материалы.

Материалы, на которые имеются ограничения по стерилизации: 

Материалы, поглощающие влагу и пористые материалы, такие как ткань, древесная бумага, могут вызвать прерывание процесса стерилизации из-за ошибки вакуума или могут вызвать некоторое ухудшение эффективности стерилизации.

-Жесткая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 1,000 мм

-Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 12,000 мм

-Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 2ø и длиной более 1,500 мм с одним заблокированным концом

-Материалы, поглощающие влагу (бумага, целлюлоза, хлопчатобумажная ткань, газ и т.п.)

-Одноразовые изделия, когда не рекомендуется повторная дезинфекция (Одноразовые материалы и одноразовые халаты)

-Порошок

-Дерево

-Низкокачественный пластик

-Губчатые материалы, пористый материал для защиты микроскопа 

-Шелк

-Эндоскопы с ограничением по техническим условиям

Расходные материалы

Биологический индикатор

Биологический индикатор для мониторинга эффективности цикла стерилизации 

Химический индикатор – полоска и лента

Химический индикатор полоска и лента подтверждает, что стерилизуемый материал подвергался воздействию стерилянта

Пакет

Упаковочный материал, предотвращающий контакт стерилизованных материалов с загрязненными поверхностями для долгосрочного хранения стерилизованных материалов.

Стерилянт 

Жидкость, используемая для создания матрицы плазменной стерилизации. 

Не тканевое полотно

Полотно, используемое для упаковки стерилизуемых материалов. 

Лоток

Корзина, способствующая размещению стерилизуемых позиций в стерилизационной камере 

Цикл стерилизации

Общая информация

Общее время процесса составляет приблизительно от 40 до 50 минут при пустой стерилизационной камере. Для того, чтобы стерилизация была безупречной, один и тот же процесс стерилизации проводится дважды.

Процесс стерилизации

Процесс стерилизации происходит следующим образом:

-Инициализация

Поместите стерилизуемые материалы в камеру и нажмите кнопку запуска для автоматического начала стерилизационного процесса. Вначале в стерилизационной камере создается вакуум для распыления стерилянта. 

-Стерилизация 1

Это первый процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Стерилянт распыляется внутри камеры и происходит стерилизация при помощи процессов диффузии и конденсации.

-Стерилизация 2

Это второй процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Предыдущий процесс выполняется во внутренней камере повторно.

-Завершение 

В ходе данного процесса в камеру подается воздух и выравнивает внутреннее давление камеры с атмосферным давлением, чтобы открыть дверь по окончании процесса стерилизации.  

Технические характеристики:

Количество камер: не менее 2 шт.

Общий объем одной камеры: не более 30 литров.

Полезный объем одной камеры: не менее 27 литров.

Общий объем: не более 60 литров.

Полезный Общий объем не менее 54 литров.

Размеры не более: высота - 1280 мм, ширина – 570 мм, глубина – 830 мм. 

Вес: не более 290 кг. 

Концентрация пероксида водорода: 50%.

Общее время цикла: экономичный цикл – 27 минут, прогрессивный цикл – 45 минут. Самодиагностика: не более 11 минут.

Температура переработки: не выше 55°С. 

Стерилизационная камера: нержавеющая сталь, прямоугольная форма, размеры не менее 185 мм. (В) х 300 мм. (Ш) х 548 (Г) мм.

Дверь: одинарная. 

Тип открывания: ручной. 

Стерилизующее средство: жидкий химический реактив: перекись водорода. 

Концентрация и использование: 4 мл. (50%), 1 цикл / 2 кассеты (при использовании 2 камер). 

Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. 

Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт.

Контроль: микропроцессор. 

Режим самодиагностики: есть. 

Вывод на принтер: термопринтер. 

Хранение данных: карта памяти. 

Дисплей: цветной сенсорный дисплей.

Тревога: звуковой, визуальный сигнал. 

Стерилизует широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость – 1ø х 1 000 мм, одноканальная гибкая полость - 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость - 2ø х 1 500 мм. с одним заблокированным концом. 

Фильтр, не пропускающий бактерий в воздухоприёмник: фильтр “HEPA” – не более 99,97%, эффективность не более 0,3 микрон (0,3 х 10-6).
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Лоток
	Корзины позволяют защитить Вам инструменты на момент стерилизации, а также разместить актуальное количество инструментов за один стерилизационный цикл.
	1 кор.

	
	
	3
	Биологический инкубатор
	Биологический инкубатор разработан для инкубации биологического индикатора.

Инкубационная температура: 56-58℃

Инкубационное время: 24 часа

Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	4
	Стерилизующие средства
	Концентрация пероксида водорода: 50%
	2 кор

	
	
	5
	Полоска химического индикатора
	Химический индикатор в полосках размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода.
	1 упак

	
	
	6
	Лента химического индикатора
	Химический индикатор в ленте размещается внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода.
	1 упак

	
	
	7
	Биологический индикатор
	Биологический индикатор предназначен для доказательства достижения надлежащих условий стерилизации.
	1 кор

	
	
	8
	Бумага для принтера
	Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе
	1 упак

	
	
	9
	Рулон
	 Используется для предстерелизационной упаковки инструментов
	2 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура - 5-40℃

Влажность - 5-30℃ / ниже 80%, 31-40℃ / ниже 50%

Температура эксплуатации: 10-50℃

Температура хранения: 5-50℃

Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. 

Относительная влажность: 10-95%.

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.


                                                                                                                   Техническая спецификация

                                                                                                                    ЛОТ № 2   Запаечная машина

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Запаечная машина

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№ п/п
	 Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Машина упаковочная
	Упаковочная машина с режущим устройством импульсного типа. Предназначена для запаивания швов на упаковке для стерилизации.

Запаиваемые материалы:

- Пакеты и рулоны в соответствии с EN 868-5 и DIN EN ISO 11607-1;

- Бумажные пакеты в соответствии со стандартом EN 868-4.

Автоматический контроль времени запаивания. 

Регулятор времени запаивания. 

Постоянно высокое качество шва благодаря неизменной силе сжатия и автоматическому контролю времени запаивания. 

Встроенный держатель рулонов и отрезное устройство.

Технические характеристики:

- Цифровая настройка времени сварки;

- Встроенный счетчик количества операций;

- Максимальная ширина рулона, не менее - 25 см;

- Максимальная длина запаивающей   пластины, не менее - 25 см;

- Ширина запаивающей пластины, не более - 8 мм;

- Ширина шва, не более - 8 мм;

- Габаритные размеры - 420 х 360 х 220 мм;

- Вес - 8 кг;

- Мощность при нагреве - 850 Вт;

- Интенсивность шума после установки. Требования 2006/53/EG, приложение 1.7.4.2 u.) 70 дБ/A.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	-
	-
	
	

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Рулон плоский 
	Рулон плоский для плазменной стерилизации, размер 100 мм х 100 м
	3 шт.

	
	
	2
	Рулон плоский 
	Рулон плоский для плазменной стерилизации, размер 250 мм х 100 м
	3 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Сеть питания: 200-240 В / 50 Гц переменного тока
Температура окружающей среды: от 10°С до 40°С

Относительная влажность воздуха: до 80 % при температуре +25ºC

Атмосферное давление: от 700 до 1060 гПа

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


                                                                                                                      Техническая спецификация

                                                                                                                    ЛОТ № 3     Дефибрилятор

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Дефибриллятор 


	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Дефибриллятор  
	Универсальный дефибриллятор для электроимпульсной терапии и реанимации.

Область применения: 

Анестезиология, реаниматология, кардиология.

Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска.

Параметры:

Автоматическая внутренняя самопроверка функций и сигнальных механизмов выполняется аппаратом при каждом включении. 

Монофазный демпфированный синусоидальный импульс. 

Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме. 

Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюгов»), взрослых и встроенных в них детских. 

Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями. 

Уровень энергии задаётся при помощи шести кнопок с предустановленными значениями – не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж. 

Время набора заряда при максимальном уровне энергии, равном не более 360 Дж, составляет не более 7 секунд при полностью заряженном аккумуляторе. 

Не менее 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе. 

Звуковой непрерывный сигнал и визуальный индикатор для обозначения готовности аппарата после набора энергии. 

После набора заряда энергия доступна в течение не более 15 секунд. 

Функция автоматического сброса набранной энергии – автоматический безопасный сброс энергии в случае, если через не более 15 секунд после набора заряда дефибрилляция не произведена. 

Звуковой сигнал и визуальный индикатор на случай возникновения ошибки прибора в процессе набора заряда. 

Индикаторы для уверенной и безопасной эксплуатации аппарата: 

индикатор уровня энергии; 

индикатор процесса набора энергии; 

индикатор достижения выбранного уровня энергии; 

индикатор неправильной работы аппарата; 

индикатор процесса зарядки аккумулятора;

индикатор состояния аккумулятора. 

Питание должно осуществляться от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство). 

Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе. 

Возможность быстрого использования в случае необходимости. 

Корпус аппарата ударопрочный. 

Удобная ручка для переноски. 

Прибор может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Технические характеристики:

Форма импульса: монофазная синусоидальная.

Режим работы: ручной, асинхронный.

Уровни энергии не менее 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом).

Набор энергии не более 360 Дж: не более 7 сек

Диаметр электродов: 


- для взрослых: не более 8 см. 

- для детей (встроенные во взрослые): не более 5 см.

Аккумулятор: Никель-Кадмиевый, не более 14,4 В / 1,5 Ач.

Емкость аккумулятора: не более 35 (+10 резервных) разрядов по не более 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе.

Встроенный блока зарядки: от сети переменного тока не более 220 В / 50 Гц.

Время зарядки аккумулятора: не более 3.5 часов (100%).

Размеры: не более 400 мм. (Ш) x 480 мм. (В) x 120 мм. (Д)

Вес: не более 9 кг.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	2.
	Гель для дефибрилляции
	Контактный гель для дефибрилляции, объем не более 100 гр.
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Не менее от 0 до не более 40°С, относит. влажн. Не менее от 30 до не более 95% без конденсации влаги,

Не менее от 700 до не более 1060 гПа

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


                                                                                                                      Техническая спецификация

                                                                                            ЛОТ № 4     Микроскоп лабораторный


	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Микроскоп лабораторный 



	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	№

п/п
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ )
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Микроскоп лабораторный 


	Оснащен премиум-функциями, устанавливает новый стандарт в повседневной клинической микроскопии. Объективы Plan  ICO² дают четкие, контрастные

изображения. Эргономичный и компактный дизайн облегчает настройку, хранение и транспортировку. Светодиодного освещения позволяет затрачивать меньшее потребление энергии и в то же время обеспечивает более яркое и интенсивное освещение. Микроскоп используется в областях клинической лаборатории, ветеринарной и биологической лабораториях, а также является отличным выбором для школ и университетов.
Технические характеристики:

Оптическая система: Скорректированная на бесконечность

Стандартный диапазон увеличения: от 40 до 1000х

Микроскоп: Компактные размеры:

225х324х365 мм, вес 5,5 кг

Антигрибковое покрытие оптических частей

Фокусировка: Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки, деление шкалы 2µm. Общий диапазон фокусировки 20 мм

Револьверная головка микроскопа: 4-х местная револьверная головка с реверсным углом наклона

Визуальная насадка:  бинокулярная, вращающаяся (360°)  угол наклона тубуса 30° диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75 мм

Столик: Двухслойный механический столик 

Размеры 143 x 133 мм

Диапазон перемещения 75 х 30 мм 

Держатель для образцов правосторонний

Конденсор: Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля, регулируемый по высоте со встроенной апертурной ирисовой диафрагмой со шкалой деления, A 1.25

Матовый фильтр, встроенный в коллектор

Штатив: Прочное основание 203 х 145 мм с резиновыми ножками

Револьверное устройство: 4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от пользователя

Объективы: ICO2 Plan 4x/0.10, WD 23.5mm, CC -

ICO2 Plan 10x/0.25, WD 10mm, CC 0.17

ICO2 Plan 40x/0.65, WD 0.54mm, , CC 0.17

ICO2 Plan 100x/1.25, WD 0.13, oil;  CC 0.17

Окуляры: Широкопольные WF 10x/20  (Ø 23мм)  

Класс не ниже указанного.

	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Спецификации окружающей среды

Температурный интервал 

Эксплуатация: 15 - 30°С

 Хранение: -10 до 60^ 
Амплитуда относительной влажности 

Эксплуатация: 30 ~ 85% 

Хранение: 20 ~ 95% 

Атмосферное давление

 Эксплуатация: 70 ~ 106kPa 

Хранение: 70 ~ 106kPa

	5
	Условия осуществления поставки МТ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23.

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


                                                                                                                      Техническая спецификация

                                                                                     ЛОТ № 5      Камера хранения стерильного инструмента

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделия (далее – МИ)

(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны
	Камера хранения стерильного инструмента 

	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Камера хранения стерильного инструмента
	Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения; крышка камеры  в  положении  «Закрыто»  не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту; прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, результат – оперативность работы медицинского персонала; располагается на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению; надежность в работе и конкурентная  цена - выгодные отличия изделия. Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 970х632х1180; (±15) Мощность, Вт 40. Масса, кг 33 ±3,3; Решетка, ед. 5; Наработка на отказ, ч, не менее 2500; Время не прерывной работы камеры, ч 168; Питание, В/Гц 220/50;

Физико-технические параметры бактерицидной лампы: Мощность, Вт 30;

Ток, А 0,37; Бактерицидный поток, Вт 11,2

Длина, мм 895; Диаметр, мм 26;

Спад излучения после 5000 ч работы, % 15; Средний срок службы лампы, ч 8000;

Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается 37 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 37 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы, лет 8


	1шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	 Камеры предназначены для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до 35°С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°С; атмосферным давлением 630÷800 мм. рт. ст. (84÷107кПа).

	5
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP Заказчик 

	6
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23.

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


                                                                                                                      Техническая спецификация

                                                                                     ЛОТ № 6      Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс 

.


	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс 



	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	3
	Требования к комплектации


	№

п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	 Стоматологический цифровой портативный рентгеновский комплекс 



	Аппарат предназначен для проведения диагностических исследований в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, рентгенологической диагностики одного зуба или небольшой группы зубов.

Рентгеновская трубка

Тип анода: стационарный;

Фокусная точка: не более 0,4 мм;

Целевой угол: не более 12,5°;

Материал анода: Вольфрам;

Метод охлаждения: Масляное охлаждение;

Максимальное напряжение трубки: 70кВ;

Минимальное напряжение трубки: 50кВ;

Максимальная сила тока трубки: 12 мА;

Тепловая емкость анода: 4,3 кДж;

Максимальное тепловыделение анода: 100Вт;

Генератор рентгена

Напряжение трубки: 70кВ ±7%;

Сила тока трубки: 2мА ±10%;

Контроллер рентгеновского излучения

SID: 200 мм;

Время облучения: 0.05 ~ 1.6 сек;

Устройство для ограничения излучения

Тип: Круглый;

Поле вывода излучения: Ø 60мм;
	1 шт.

	
	
	2
	Батарея
	Тип: Литий-Полимерная;

Напряжение: не более 22,2 Вольт;

Мощность: не более 1000 мАч;
	1 шт.

	
	
	3
	Зарядное устройство
	Номинальная входная мощность: 100~240 В~, 50/60Гц, 1,0A;

Выходное напряжение: 28 Вольт;

Выходной ток: 1,42 A;

Габариты: не более 140(Ш) X 173(В) X 254(Д);

Вес: не более 1,5 кг;
	1 шт.

	
	
	4
	Беспроводной USB адаптер
	Интерфейс: Порт USB 2.0;

Частота: в пределах 2.4~2.4835 ГГц;

Мощность радиочастоты: не более 20 дБм;
	1 шт.

	
	
	5
	Цифровой датчик рентгеновских изображений
	Параметры не хуже:
Тип сцинтиллятора: CsI(TI);

Размер пикселей (нм): 20 x 20;

Шаг пикселя (Г и В) (нм): 20;

Высокое разрешение: 20 Л/мм;

Динамический диапазон: 57 дБ;

Интерфейс: Порт USB 2.0;

Размер: Размер 2;

Размер изображения: 26 x 34;

Общее количество пикселей: 1300 x 1706;

Кол-во эффективных пикселей: 1300 x 1700;

Кол-во экранированных пикселей: Верхняя часть: 756, 758, 760;

Кол-во экранированных пикселей: Нижняя часть: 1300 x 3
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Хорошо вентилируемое помещение

Следует избегать:

- Длительное попадание прямых солнечных лучей, летучих материалов, аммиака и т.д.

- Подключение к источнику питания с другими электроприборами при заряде аппарата,

- Воздействие вибраций,

- Места с повышенным уровнем влажности и пыли.

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP 


	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации
	60 календарных дней с момента заключения договора.

Адрес: Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, ул Маслозаводская 23.



	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантия 37 месяцев.

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники

- Сервисное обслуживание проводится сертифицированными сервисными инженерами с предоставлением подтверждающего документа.
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	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Медицинская техника должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенная в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  Медицинская техника должна быть зарегистрирована в Республики Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения. Медицинская техника должна соответствовать характеристикам или технической спецификации условиям объявления. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик должны прилагаться фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан с подтверждением соответствующих документов при исполнении договора закупа. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.)обучение персонала осуществляет поставщик.
  КГП «Денисовская РБ» 
  Главный врач                                                                                                                                                         Баймурзин М.И.

